
中性電解機能水

中性殺菌水採用前後の細菌数推移
（20施設調査。資料Eより）

中性殺菌水の殺菌力試験結果
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1 東京都 6.8 500 不適合 0．1以下 872 6.5 0 適合 8
2 埼玉県 7.1 0 適合 0．1以下 12,800 6.7 0 適合 5
3 東京都 7.5 0 適合 0．1以下 7,672 6.8 0 適合 4
4 富山県 6.9 0 適合 0．1以下 9,010 5.8 0 適合 10
5 北海道 6.8 0 適合 0．1以下 5,548 6.5 0 適合 6
6 東京都 7.1 410 不適合 0．1以下 740 6.7 0 適合 6
7 東京都 7.1 0 適合 0．1以下 28 6.3 0 適合 6
8 埼玉県 7.4 1000以上 不適合 0．1以下 2,344 7.0 0 適合 4
9 北海道 6.6 1000以上 不適合 0．1以下 6,920 6.3 0 適合 3
10 北海道 6.8 0 適合 0．1以下 4,570 5.8 0 適合 5
11 神奈川県 7.3 1000以上 不適合 0．1以下 10 6.8 0 適合 5
12 栃木県 6.6 450 不適合 0．1以下 3,100 6.7 0 適合 2
13 北海道 6.5 0 適合 0．1以下 0 6.0 0 適合 8
14 北海道 6.7 10 適合 0．1以下 0 6.5 0 適合 10
15 埼玉県 7.0 0 適合 0．1以下 0 6.4 0 適合 2
16 北海道 6.9 1000以上 不適合 0．1以下 2,904 6.3 0 適合 10
17 埼玉県 7.1 1000以上 不適合 0．1以下 7,024 6.8 0 適合 8
18 群馬県 7.4 1000以上 不適合 0．1以下 6,171 6.4 0 適合 10
19 埼玉県 6.9 1000以上 不適合 0．1以下 10,560 6.4 0 適合 5
20 束京都 6.9 1000以上 不適合 0．1以下 264 6.5 0 適合 5
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濃度 濃度

（ｐｐｍ） 接触前 10秒後 15秒後 30秒後 60秒後 （ｐｐｍ） 接触前 10秒後 15秒後 30秒後 60秒後

 Staphylococcus aureus 209p 　ｊc-l 10 ＋ - - - - 　Ｖｉｂｒｉｏ　ｐａｒａｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ　ＡＴＣＣ　１７８０２ 10 ＋ - - - -
 スタフィロコッカス　アウレウス（黄色ブドウ球菌） 20 ＋ - - - - 　ビブリオ　バラヘモリティカス　（腸炎ビブリオ） 20 ＋ - - - -
 Micrococcus　ｆｌａｖｕｓ 10 ＋ - - - - 　Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｌｕｓ　ＩＡＭ１４０３ 10 ＋ - - - -
 ミクロコッカス　フラバス 20 ＋ - - - - 　ラクトバシラス　アシドフィリス 20 ＋ - - - -
 Micrococcus　luteus　ＡＴＣＣ　9341 10 ＋ - - - - 　Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｂｒｅｖｉｓ 10 ＋ - - - -
 ミクロコッカス　ルテウス 20 ＋ - - - - 　ラクトバシラス　ブレビス 20 ＋ - - - -
 Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ　ＡＴＣＣ　6633　（ｓｐｏｒｅ） 10 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 　Ｌｅｕｃｏｎｏｓｔｏｃ　ｍｅｓｅｎｔｅｒｏｉｄｅｓ 10 ＋ - - - -
 バシラス　サチラス（枯草菌） 20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 　リューコノストック　メセンテロイデス 20 ＋ - - - -
 Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ 10 ＋ - - - - 　Ｓａｃｃｈｒｏｍｙｃｅｓｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ 10 ＋ - - - -
 クロストリジウム　バーフリンジェンス　（ウェルシュ菌） 20 ＋ - - - - 　サッカロミセス　セルビシー　（パン酵母） 20 ＋ - - - -
 Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃａｌｌｓ　ＣＮ－478 10 ＋ - - - - 　Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ　Ｃ－６ 10 ＋ ＋ ＋ ＋ -
 エンテロコッカス　フェカーリス 20 ＋ - - - - 　キャンジダ　アルビカンス　（カンジダ） 20 ＋ ＋ - - -
 Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ　ＮＩＨＪ　ＪＣ－２ 10 ＋ - - - - 　Ｈａｎｓｅｎｕｌａ　ａｎｏｍａｌａ 10 ＋ ＋ - - -
 エシェリキア　コリ（大腸菌） 20 ＋ - - - - 　ハンセヌーラ　アノモーラ　（ハンセヌラ） 20 ＋ - - - -
 Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｓｏｎｎｅｉ 10 ＋ - - - - 　Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｃｉｔｒｉｎｕｍ 10 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
 シゲラ　ソンネイ　（赤痢菌） 20 ＋ - - - - 　ペニシリウム　シトリナム　（青カビ） 20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
 Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｅｎｔｅｒｉｔｉｄｉｓ 10 ＋ - - - -
 サルモネラ　エンテリチジス　（サルモネラ） 20 ＋ - - - -
 Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｔｅｒｉｔｉｄｉｓ 10 ＋ - - - - 残留塩素

 シュードモナス　アエルキノーザ　（緑膿菌） 20 ＋ - - - - 濃度

 Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ　ＩＦＯ　３４５９ 10 ＋ - - - - （ｐｐｍ） 2.5分後 5分後 10分後 15分後 30分後

　シュードモナス　フルオレッセンス 20 ＋ - - - -  Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ　ＡＴＣＣ　6633　（ｓｐｏｒｅ） 10 ＋ ＋ ＋ - -
　Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｃｌｏａｃａｅ　ＴＬ－１４ 10 ＋ - - - -  バシラス　サチラス（枯草菌） 20 ＋ ＋ - - -
　エンテロバクター　クロアカエ　（大腸菌群） 20 ＋ - - - - 　Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｃｉｔｒｉｎｕｍ 10 ＋ ＋ - - -
　Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ　ｆｒｅｕｎｄｉｉ　ＴＬ－１２ 10 ＋ - - - - 　ペニシリウム　シトリナム　（青カビ） 20 ＋ - - - -
　サイトロバクター　フロインディ　（大腸菌群） 20 ＋ - - - -
　Ｓｅｒｒａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ　ＯＵ－２９ 10 ＋ - - - -
　セライシア　マルセッセンス　（セラチア） 20 ＋ - - - -
　Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ　ＭＬ－２ 10 ＋ - - - -
　リステリア　モノサイトゲネス　（リステリア菌） 20 ＋ - - - -
　Ｃａｍｐｙｒｏｂａｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉ　ＫＫ　１０２０ 10
　カンピロバクター　ジェジュニ　（カンピロバクター） 20
　Ａｃｈｒｏｍｏｂａｃｔｅｒ　ｌｉｑｕｉｄｕｍ 10 ＋ - - - -
　アクロモバクター　リクイダム 20 ＋ - - - -
　Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｅｎｔｅｒｏｃｏｌｉｔｉｃａ　ＩＩＤ－９８１ 10 ＋ - - - -
　エルシニア　エンテロコリチカ　（エルシニア） 20 ＋ - - - -

液体培地には増殖せず

　　　　　〃

発育の有無試　　験　　菌

発育の有無

試　　験　　菌 発育の有無

試　　験　　菌

表１　電解中性殺菌水の殺菌力試験結果（発育の有無） 表２　電解中性殺菌水の殺菌力試験結果（発育の有無）

表３　電解中性殺菌水の殺菌力試験結果（発育の有無）
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試験ウイルス 核酸

表４　電解中性殺菌水の抗ウイルス効果試験
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